Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) 1229 
Sinônimos 


Localizador de Veia Periféricas, Venoscópio, Fleboscópio 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Equipamento localizador de veias baseado no princípio da captação da hemoglobina presente nos vasos sanguíneos através da emissão de luz em espectro infravermelho. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 1.619,00 


*Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não 
invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90º com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora 
para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de 
bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
Indicar características físicas e técnicas do equipamento; definir o tipo de aplicação; 
definir a luminosidade; definir o tipo de bateria; de possui luz indicadora de bateria fraca e 
definir os acessórios aplicáveis que deverão acompanhar o equipamento. 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 


Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
DUAN INT. BRASIL EXP. E IMP. DE PRODUTOS ÁREA DA SAÚDE LTDA http://www. duaninternacional.com (11)34133444 
SISNACMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. http://www.sisnacmed.com.br (11)21440808 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(dsaude.gov.br 


